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Lp. Wymagane parametry i warunki Parametr wymagany Uwagi 

1 2 3 4 

1 Wydajność ozonu Ponad  10000 mg/h  

2 Warunki atmosferyczne pracy 100±4 Kpa  

3 technologia O3 wyładowania koronowe   

4 gaz zasilający otaczające powietrze  

5 właściwości Wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze  

6 zastosowanie 
większych kubaturowo kabin pojazdów, jak również 

pozwala na szybsze odkażanie kabin „osobówek”  

7 napięcie zasilające  AC230V  

8 wymiary 29,5/17,5/26,0 cm  

9 
Wyłącznik czasowy 

 Programowalne stany licznika do 24 h  

10 Środowisko pracy wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez 

gazów powodujących korozję 
 

11 Lampa UV 
zintegrowana lampa UV zabijająca wszelkie baterie, 

grzyby i roztocza, tym samym zwiększająca wydajność 

w połączeniu z ozonem 
 

13 akcesoria pilot, instrukcja PL, kabel zasilający  

12 
Zakres temperatury/wilgotność środowiska 

pracy 
5 – 40°C / 80% 

 
 

14 Dodatkowe funkcje 
Możliwość podłączenia dwóch rur w przypadku 

ozonowania dwóch pojazdów równocześnie,Panel LCD 

Zasięg pilota  6-10m 
 

15 Czas pracy Ciągła nieprzerwana praca do 24 h  

16 Oznaczenie CE 
CE – wyprodukowane   i przebadane              w Polsce 

oraz RoHS  

17 

urządzenie zaprojektowane, 
wyprodukowane, przebadane i 

wprowadzone na rynek zgodnie        z 

dyrektywami 

Dyrektywa / Directive LVD 2006/95/WE 

Dyrektywa / Directive EMC 2004/108/WE.  

18 serwis TAK  

19 Koszt eksploatacji minimalny  

20 gwarancja min.  24 m-ce  

21 Ilość sztuk 1  



 
1. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania prawne dotyczące 
dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji 
dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 
sierpnia 2002r. system oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.). 

3. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia nie może wywierać wpływu na działanie innych urządzeń, 
szczególnie służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 


